
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Πάτρα  

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 54222/08-12-23 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ “Προμήθεια καρέκλας εξέτασης του 
τμήματος Υπερήχων του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»” 

ΠΡΟΣ : Τμήμα Προμηθειών 

 

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΧΕΤ : α) Το υπ’ αρίθμ. 24512/13-06-23 έγγραφο του Tμ. Προμηθειών 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό για 

την προμήθεια μιας τροχήλατης καρέκλας εξέτασης για τις ανάγκες του τμήματος Υπερήχων του Γ.Ν. 

Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 

 

Τεχνική περιγραφή 

Η τροχήλατη καρέκλα να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

1. Να είναι στιβαρής κατασκευής με μεταλλικό σκελετό. 

2. Να διαθέτει πεντάκτινη βάση με τροχούς. 

3. Να διαθέτει στεφάνι για στήριξη των ποδιών. 

4. Να διαθέτει στρογγυλή έδρα καθίσματος διαμέτρου 35-40cm από μορφοποιημένο 

επενδεδυμένο κόντρα πλακέ με καλουπωτό πολυουρεθάνης. 

5. Nα είναι ανατομική. 

6. Ανύψωση έδρας καθίσματος τουλάχιστον στο εύρος 47-60cm. 

7. Ταπετσαρία από συνθετικό δέρμα στο κάθισμα και στη πλάτη. 

8. Ικανή να δεχτεί βάρος χρήστη 120kg. 

 

Γενικοί όροι 

1. Το προϊόν να διαθέτει CE. 

2. Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δύο (2) έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

3. Αποστολή προμήθειας εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της 
παραγγελίας. 



 

 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενο κόστος: 400€ (τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 


